GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand” ‘

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERAL,ES'(PETG)

1. Obligaciones del oferente.
1.1 La oferta debera incluir todos los repuestos y mano de obra necesaria para el
mantenimiento correctivo del equipo solicitado.

1.2 En caso de requerirse, la empresa debera hacerse cargo de todos los ﬂetes y
acarreos, hasta la ubicacion final del equipo.

1.3 En el caso de que sea necesario, la empresa debera hacerse cargo de la
desinstalacion y reinstalacion del equipo.

1.4 Proveedores exclusivos: »
1.4.1 El oferente que posea el caracter de Fabricante del equtpo o bien cuente con la
Exclusividad y/o Representacién Técnica Oficial para la realizacion de los servicio
técnicos o provision de los repuestos origihales a los fabricantes de los equipos
~ objetos del presente contrato, debera presentar la correspondiente documentacion que

lo acredite en la propuesta.

1.5 Proveedores no exclusivos:

1.5.1 Debera presentar certificado de Visita técnica.

1.6 Visita técnica. :

1.6.1 El oferente debera reallzar una visita técnica para la revision del equipo su;eto al

presente pliego.

1.6.2 La visita deberd coordmarse con Bioingenieria por la casilla de correo electronico
 bioingenieria.durand@gmail.com y debera realizarse en el horario de 8:00 a 13:00 h.

1.6.3 Bioingenieria sera quien emita el certificado. Dicho certificado, debera subirse al
- sistema BAC, junto con la oferta.
1.6.4 La presentacién de este certificado indicara que el oferente recogié toda Ia
informacién que hace al especifico conocimiento del estado del equipo incluido en la
~ presente contratacion, Y que puede influir en la determinaciéon de su oferta; de tal
manera que la misma seré hecha sobre la base de datos obtenidos por sus propios
medios de informacién. En consecuencia, no podré alegarse posteriormente causa
alguna de ignorancia en lo que a las condiciones de la prestacion del servicio se
refiere.

2.0bligaciones del adjudicatario

Reparar integramente y verificar el funcionamiento del equipo por el cual fue
adjudicada la reparacion.

El equipo debera quedar funcionando de manera 6ptima y completa.

3. Plazo de entrega

Seran los especificados en el PETP (Phego de Especificaciones Técnlcas Partlculares)
~ del correspondiente pliego. »

El plazo de entrega podra prorrogarse segun lo establecido en la Ley N° 2095.
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand”

4, Garantia técnica de los trabajos realizados

4.1 La garantia debera ser de 2 (DOS) meses como minimo para todos ios repuestos
y mano de obra, contados a partir de la fecha de ejecucion de los trabajos y puesta en
marcha del equipo, y de su correspondiente aceptacion por el Jefe del Servicio y
Bioingenieria:

4.2 La garantia sera de cumphmtento efectlvo debiendo exlsttr sistema de
comunicacion fehaciente de lunes a viemes de 8:00 a 12:00 horas.

4.3 La presencia en el Hospltal del personal técnico pertenecuente a la empresa
- adjudicataria en cumplimiento de la garantia debera efectuarse dentro de las 48 horas
de realizado el correspondiente reclamo.

5. Pliego de Sustentabilidad: No aplica.

ilg. ﬂlnmedu:a
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AlRES
Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand”

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (PETP)

'Renglén 1
Catalogo: 33.14.002.0005.838 - SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE
INSUFLADOR DE CO2 -
Equipo: Insuflador de CO2 de Torre de Laparoscopia.
Marca: Richard WOLF
Modelo: WOLF. -
N/S: 98338

Especificaciones técnicas:
Deberan realizarse al menos los siguientes trabajos:
1.1. Desarmado del equipo y limpieza del equipo.
1.2. Provisién y recambio de transductor de presién COD: SDX 01G2
1.3. Se deber4 entregar informe con prueba de control y funcionamiento y la pieza
recambiada. | :

Plazo de entrega:

 1.4. Dentro de los 45 (CUARENTA Y CINCO) dias habiles desde el perfeccuonamlento
de la orden de compra.

1.5. Debera coordinarse con Bioingenieria fecha de inicio de tareas.

1.6. Se debera entregar el equipo en oficina de Bioingenieria.

Servicio solicitante: Quir6fano Central.
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GOBIERNODELACIUDADDEBUENOSAIRES
"2022 - Afio del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caidos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlantico Sur"”
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